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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поздравления за закупуването на Вашия CELLU M6  INFINITY® 

MEDICAL. Този модел представлява плодовете на многогодишния 
опит в  проектирането и  производството на системи за обработване 
на кожни тъкани. Ще изпитате напълно техническото съвършенство 
и  надеждност на LPG Systems, които са лидер в  този сектор. С  цел 
непрекъснато да осигурява удовлетворение, Вашият уред е оборудван 
със специфичен софтуер, осигуряващ връзка със специалния сървър 
на LPG Systems. Данните, събрани чрез този софтуер, ще позволят 
на LPG Systems да Ви предоставят по-добри услуги по отношение на 
поддръжка и експлоатация.

Това ръководство на оператора съдържа експлоатационното 
описание, основните инструкции за поддръжка, които трябва да се 
извършват периодично и инструкциите за безопасност. Вашият уред 
е  предназначен за използване при обработване на съединителната 
тъкан. То трябва да се използва само от професионалист, който 
е  присъствал на обучението от производителя, предоставено от LPG 
Systems, или от одобрен доставчик, ако живеете извън Франция. 
Ако имате някакви съмнения относно работата или поддръжката 
на Вашето оборудване, моля, не се колебайте да се свържете с  LPG 
Systems чрез Отдела за обслужване на клиенти на Вашия дистрибутор: 
+33 (0)4 75 78 69 00.

За да отговори по-добре на изискванията и очакванията на клиентите, LPG Systems непрекъснато 
проучва начини за подобряване на дизайна и  качеството на своите продукти. Това ще обясни 
малкото слаби различия между Вашето оборудване и артикула, описан в това ръководство.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

>	 ЕДИН УРЕД CELLU M6 INFINITY® MEDICAL

>	 ЕДНА ГЛАВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ INFINITY 80 IW™

>	 ЕДНА ГЛАВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ TA-50 IW™

>	 ЕДНА ГЛАВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ TR-30 IW™

>	 ЕДИН КОМПЛЕКТ МИКРО-ДЮЗИ И МИКРО-ГЛАВИ

>	 ЕДНА ГЛАВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ ERGOLIFT IW™

>	 ДВЕ КАМЕРИ ERGOLIFT IW™ (LIFT 20 И LIFT 10)

>	 ЕДИН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

>	 ЕДИН ПАЗАРЕН КОМПЛЕКТ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

СПИСЪК НА ГЛАВИТЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ С ВАШИЯ 
УРЕД: 
В  зависимост от версията, която имате (вижте серийния номер на табелката), 
някои протоколи не се активират и  не се предоставят техните аксесоари. 
Съответно параграфите, които ги описват, не касаят тази версия (вижте таблицата 
по-долу).
В случай че имате някакви съмнения относно работата на Вашия уред или за да 
се превърне в пълен модел, моля, свържете се с обслужване на клиенти на LPG 
Systems или с Вашия дистрибутор.

CELLU M6 INFINITY CELLU M6 INFINITY 
PREMIUM

INFINITY 80 IW™ - - -

TA-50 IW™ •
Микро глави
и микро-дюзи •

-

CELLU M6 INFINITY®

MEDICAL
CELLU M6 INFINITY® 
MEDICAL PREMIUM

INFINITY 80 IW™ • •

TR-30 IW™ • •

Ergolift IW™ •

Ръководството за употреба на интерфейса и  инструкциите за разопаковане и  бърз монтаж са 
налични в електронен формат на адрес https://www.lpg-group.com/fr/user-guides.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Производителят си запазва правото да изменя техническите спецификации на продукта без 
предизвестие. Всяко възпроизвеждане – дори частично – е забранено. Всички илюстрации в това 
ръководство на оператора са еобвързващи.
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ПРЕДВИДЕНА ЦЕЛ

УРЕДЪТ CELLU M6 INFINITY® MEDICAL е терапевтичен масажор за тяло и лице на 
пациенти за професионална употреба с терапевтично приложение, обхванато 
от Регламент 2017/745/ЕС. Освен това той е  предназначен за естетически 
и спортни приложения.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът CELLU M6 INFINITY® MEDICAL е  предназначен за лечение на кожна 
тъкан със следните цели:

•  Медицински показания: Временно подобрение на вторичен лимфоедем 
(напр. вторичен лимфоедем на ръката (SLA) след мастектомия);

• Немедицински показания: Временно намаляване на целулита и обиколката 
в  третираните зони и  подобряване на качеството на кожата (напр. белези, 
фиброза, признаци на стареене).

• Само медицинските показания са обхванати от Регламент (ЕС) 2017/745.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ПОТРЕБИТЕЛ / ПОПУЛАЦИЯ ПАЦИЕНТИ

Уредът може да се използва в  болници и  клиники за рехабилитация от 
специалисти и физиотерапевти. Той трябва да се използва само за възрастни 
пациенти, с каквото и да е тегло, и от какъвто и да е пол. Това е независим уред, 
който не може да се комбинира с  други машини. Той трябва да се използва 
от професионалисти, специално обучени от LPG Systems за използването на 
уреда и не е подходящ за домашна употреба. Уредът може да се използва само 
за възрастни.

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Принципите на работа на уреда CELLU M6 INFINITY® MEDICAL се състоят 
във всмукателна сила, съчетана с  движения на ролки/клапани, изпълнени 
с помощта на глави за обработване. Тези глави се поставят върху здравата кожа 
на пациента и след това се преместват през областта, която да бъде третирана 
от професионалиста, обучен от LPG Systems.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът може да работи, само ако е свързан към електрическата мрежа със захранващия кабел 
и ако превключвателят ON е активиран и светва лампичката за напрежение. След включване на 
уреда, моля, изчакайте няколко секунди, докато екранът покаже информация.

УРЕД CELLU M6 INFINITY® MEDICAL

Отделение за 
съхранение

Ляв маркуч
Рамо 2

Регулируем по 
височина сензорен 
екран

Държач на глава за 
обработване

Десен маркуч
Рамо 1

Чекмедже за  
съхранение на главата

Дръжка за преместване 
на уреда

Превключвател 
на захранването 
и индикация на 
захранването

Заключващ механизъм  
на колелото

Колелце
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ДОСТЪП ДО ФИЛТРИТЕ

Филтрите са достъпни от задната страна на уреда.
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Филтър на рамо 2

Филтър на рамо 1

> Преди да започнете работа, моля, развийте напълно захранващия кабел.

Вратичка за 
достъп до 
филтъра

Вход за 
захранване

Идентификационна 
табела
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Вкл./Изкл.
бутон

Избор на параметри
бутон

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛИТЕ

2

КОНТРОЛЕН ЕКРАН

Достъп до USB портСензорен екран

INFINITY 80 IW™ ГЛАВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Бутони 
настройки

Сензор за височина  
на кожната гънка

Камера за обработване

Моторизирани
ролки

Сензор  
за скорост  

на  
движение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За подробни инструкции за работа със сензорния интерфейс вижте ръководството за работа със 
сензорния интерфейс, което е достъпно в електронен формат на адрес https://www.lpg-group.com/
fr/user-guide. Сензорите не се използват в терапевтичното приложение.

Тъч скрийн

Моторизирана 
ролка и клапа

Подвижен 
капак 

и ролка
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ТЕ ТА-50 IW™ ГЛАВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ

TR-30 IW™ ГЛАВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Бутон за вкл./
изкл.

Клапа за естетикаПоказалец за 
настройка на 
положението на 
ролката и клапата

Моторизирана 
ролка и клапа

Бутон за избор 
на параметри

Бутон за вкл./изкл.

Параметри
избор
бутон

Настройки на параметрите

Настройки на параметрите

ERGOLIFT IW™ АДАПТАТОР ЗА ГЛАВАТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Параметри
избор
бутон

Вкл./Изкл.
бутон

Настройки на 
параметрите

Свързване на камерата  
Ergolift IWTM
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ОПИСАНИЕ НА КАМЕРИТЕ ERGOLIFT IW™

> LIFT 10: 

За тесни зони, контур 
на очите и устните, ръце 
и пръсти.

> LIFT 20: 

За големи площи с фини 
тъкани и чувствителни зони.

Само камерите Lift 20  и  Lift 10  могат 
да бъдат свързани към главата за 
обработване Ergolift IW™. Те могат да 
бъдат свързани и  разкачени с  просто 
движение на натискане/издърпване.      

КОЛЕЛЦА

Уредът CELLU M6 INFINITY® medical е оборудван със заключващи се колела.  
Моля, следвайте процедурата, посочена по-долу, за да заключите или отключите 
колелата:

ЗаключениОтключени

↑ ↓

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Възможно е при продължително обездвижване на уреда да се образуват следи по пода на мястото 
на колелата. Това явление е резултат от химическа реакция между компонентите на някои подови 
настилки и тези на колелата на медицинския уред CELLU M6 INFINITY® .
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на електрическо оборудване трябва да се спазват всички 
предпазни мерки. Моля, прочетете всички бележки за безопасност и предпазни 
мерки преди употреба на оборудването. 

ОПАСНОСТ - ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР:

	• Винаги изключвайте уреда от електрическия контакт след употреба 
и преди почистване и поддръжка.

	• Проверете дали напрежението на уреда, посочено на табелката, 
съответства на номиналното напрежение на контакта за променлив ток.     

	• Уредът трябва да се свърже чрез доставения захранващ кабел към заземен 
стенен контакт, отговарящ на действащите електрически стандарти. С този 
уред не трябва да се използва адаптер за променлив ток.     

	• Уверете се, че уредът е  свързан към система, която има диференциална 
защита срещу постоянни и променливи токове и е проектирана така, че 
да предпазва хората от опасностите от електричество, а оборудването - от 
пренапрежения и къси съединения. Средствата за защита трябва да имат 
диференциална чувствителност от 30 mA.  

	• Опасност от токов удар, когато уредът се използва без заземена връзка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ДА СЕ СВЕДЕ ДО МИНИМУМ РИСКЪТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ, ПОЖАР, ТОКОВ УДАР 
ИЛИ НАРАНЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО:
	• Никога не трябва да оставяте без надзор уреда, когато е  включен 

в електрическата мрежа.
	• Изключете го от електрическата мрежа, когато не го използвате дълго 

време или преди да поставяте или сваляте части.
	• Необходимо е  внимателно да наблюдавате уреда, когато се използва от, 

върху или в близост до деца или хора с увреждания.
	• Не използвайте уреда за цели, различни от тези, препоръчани от LPG 

Systems. Не използвайте части, които не са препоръчани от LPG Systems.
	• Никога не използвайте този уред, ако захранващият кабел или щепсел 

е  повреден, ако не работи правилно, ако е  бил изпуснат или повреден, 
или ако е бил изложен на прекомерна влага.
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(НЕЖЕЛАНИ) СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:

	• Лечението с CELLU M6 INFINITY® MEDICAL може да доведе до хематом.
	• Възможно е  да се появят незначителни и  редки странични ефекти при 

използването на Вашия уред: болка (мускулна болка), лека екхимоза, 
дискомфорт, локална кожна реакция (включително малък възел) и повишена 
нужда от уриниране.

	• Не премествайте уреда, като го дърпате за захранващия кабел.
	• Преместете уреда с помощта на дръжката за преместване.
	• Развийте напълно захранващия кабел и  го дръжте далеч от горещи 

повърхности.
	• Никога не използвайте уреда, ако вентилационните отвори са запушени. 

Уверете се, че отворите са свободни от прах и други подобни.
	• Никога не изпускайте и  не вкарвайте предмети в  отвора, не засмуквайте 

твърди или течни тела, които ще повредят уреда.
	• Не използвайте уреда на прашни, наклонени повърхности, във влажна 

среда или на открито. 
	• Да не се използва в присъствието на аерозолни продукти (спрейове) или 

кислород. 
	• За да изключите уреда, завъртете всички контроли в изключено положение 

и след това извадете уреда от контакта. Уредът се изключва чрез изключване 
на контакта за променлив ток. 

	• Нямате право да модифицирате уреда си без предварителното разрешение 
на LPG Systems. 

	• Забранено е да се използват компоненти или резервни части, които не са 
квалифицирани от LPG Systems. 

	• Върнете уреда в сервизния център на LPG Systems за проверка и ремонт.
	• За всеки сериозен инцидент с  Вашия уред трябва да уведомите местния 

LPG дистрибутор и компетентния орган.
	• Главата за обработване INFINITY 80  IW™ е  оборудвана с  лазер от клас 

1 на сензора за височина на кожната гънка. Тя не трябва да се наблюдава 
директно или с помощта на оптичен уред.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Вашият уред е  предназначен за употреба върху неповредена кожа. Важно е  да 
прочетете и спазвате всички следни предпазни мерки и противопоказания, преди да 
използвате Вашия уред:
	• Никога не докосвайте едновременно клиента и незащитени кабели или връзки на 

уреда.
	• Не използвайте адаптера като глава за обработване.
	• Използвайте само глави за обработване, доставени с Вашия уред или препоръчани 

от LPG Systems.
	• Потребителят носи цялата отговорност за грижите и съветите, които предоставя на 

своите клиенти. Грижата и  осигуряването на грижи от потребителя или в  рамките 
на неговата структура е  изцяло в  ръцете на потребителя и  е оставена на неговата 
свободна преценка. Следователно LPG Systems не може да носи отговорност за всяка 
неподходяща употреба, всеки неподходящ протокол и/или грижи, всяко неспазено 
противопоказание и всяко неадекватно лечение от страна на потребителя.

	• Неправилната употреба на уреда може да причини болка или увреждане на 
тъканите.

	• Потребителят трябва да бъде особено внимателен към усещанията на лекуваното 
лице.

	• Потребителят трябва да се увери, че параметрите (интензивност, последователност, 
диференциал и т.н.) са винаги съобразени с третираните тъкани.

	• Не се облягайте, почивайте или сядайте на уреда.
	• Когато преминавате през праг или стъпало, е препоръчително да преместите уреда 

внимателно, като държите здраво дръжката, за да избегнете риск от преобръщане.
	• Не премествайте уреда, като го хващате за екрана.  
	• Не използвайте USB гнездото по време на лечението.
	• Не използвайте уреда извън определените граници на околната среда (вж 

техническите спецификации).
	• Щепселът се използва като уред за изключване. Уредът се изключва чрез изключване 

на щепсела от електрическата мрежа.
	• Уверете се, че сте разположили уреда си така, че щепселът за променлив ток да 

е винаги достъпен.
	• Не нанасяйте растително масло върху обработващите глави.
	• Не поставяйте предмети под уреда;
	• Не запушвайте отворите за въздух.
	• Не използвайте уреда си с възпламеними вещества или запалими анестетични 

средства.

Европа VII-H05VVF3G1,50-C19; Италия I/3/16-H05VVF3G1,50-C19; Швейцария 23G-H05VVF3G1.50-C19; Великобритания 
BS13/13-H05VVF3G1,50-C19; Япония 498GJ-VCTF3X2.00-C19; САЩ, Канада, Мексико N5/15HG-SJT3X14AWG-C19 (свържете 
се към категорията болнична рецепция в болнична среда)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

	• Не обработвайте отворени рани, очи, интракавитарни области, лигавици, 
гениталии, зърна.

	• Уредът CELLU M6  INFINITY® MEDICAL не се препоръчва за бременни жени. В 
случай на бременност не третирайте лумбо-коремната област, потърсете съвета 
на лекуващия лекар преди всяко лечение. 

	• Не обработвайте пациенти с  инфекциозна патология, прогресиращ тумор, 
флебит, рана или инфектирана област.

	• Не обработвайте пациенти с рак, тумор или други ракови образувания. Ако има  
анамнеза за тумор и ремисия, потърсете съвета на лекуващия лекар. 

	• Не обработвайте възпалителни области или белези след скорошна операция 
без медицински съвет и обучение по LPG® техниката в съответната област.

	• Не лекувайте пациенти с нарушения на кръвообращението, без да сте потърсили 
предварително съвета на лекуващия лекар и без да сте преминали обучение по 
LPG® техниката в съответната област.

	• Не лекувайте пациент с  необяснима и  упорита болка без медицински съвет 
и обучение по LPG® техниката в съответната област. 

	• Не лекувайте пациент след инвазивна медицинска помощ без съвета на лекаря 
или хирурга, който е  извършил лечението, и  без обучение по LPG® техниката 
в третираната област. 

	• За да се избегне рискът от поява на синини, трябва да се внимава в зависимост 
от степента на чувствителност на пациента.

	• Да не се използва при пациенти, приемащи антикоагуланти.
	• Незабавно прекратете лечението, ако пациентът изпитва болка, и  го насочете 

към лекар.
	• Този уред не трябва да се използва при дерматози, обриви, херпес, възпалително 

или инфектирано акне, витилиго. Консултирайте се с лекар.
	• Поради възможността за смущения е  важно специалистът да се увери, че 

пациентът няма персонално медицинско устройство, например пейсмейкър.  
Ако е  така, получете повече информация за въпросното устройство, за да се 
уверите, че смущенията няма да повлияят на правилното функциониране на 
уреда.

	• Тъй като този списък не е изчерпателен, в случай на съмнение винаги търсете 
съвета на лекуващия лекар.

Този уред съдържа програми, предназначени да насочват потребителя към постигане на най-добрите очаквани 
резултати за всеки третиран случай. Те в никакъв случай не са гаранция за успеха на лечението, което варира 
в зависимост от морфологията, физиологията и хранителното поведение на всеки клиент/пациент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

	• Вашият уред CELLU M6  INFINITY® MEDICAL изисква специални предпазни мерки 
по отношение на електромагнитната съвместимост, той трябва да бъде инсталиран 
и  пуснат в  експлоатация в  съответствие с  информацията, предоставена в  това 
ръководство за потребителя.

	• Радиочестотните преносими комуникационни устройства (включително 
периферни устройства, като антенни кабели и  външни антени) не трябва да 
се използват по-близо от 30  cm (12  инча) до която и  да е  част на Вашия уред 
CELLU M6  INFINITY® MEDICAL, включително кабели, посочени от производителя. 
В противен случай работата на тези устройства може да бъде нарушена.

	• Използването на други глави за обработване, освен тези, осигурени от LPG Systems, 
може да доведе до повишени емисии или намалена сигурност на Вашия уред.

	• Използването на аксесоари, датчици и  кабели, различни от специфицираните 
или доставените с  Вашия уред CELLU M6  INFINITY® MEDICAL може да доведе до 
увеличаване на електромагнитните емисии или намаляване на имунитета на този 
уред и да причини неправилна работа.

	• Трябва да избягвате да използвате Вашия уред CELLU M6  INFINITY® MEDICAL до 
или в  редица с  други устройства, тъй като това може да доведе до неправилно 
функциониране. Ако е необходимо такова използване, това и другите устройства 
трябва да се наблюдават, за да се провери нормалната им работа.

	• Вашият уред CELLU M6 INFINITY® MEDICAL не се справя с критична производителност.
	• Възможно е  да възникнат смущения в  близост до устройства, обозначени със 

следния символ:

Този символ показва, че съединителят не е  тестван за устойчивост на 
електростатични разряди.

За повече информация относно електромагнитната съвместимост вижте приложението 
"Електромагнитна съвместимост".

Този уред съдържа програми, предназначени да насочват потребителя към постигане на най-добрите очаквани 
резултати за всеки третиран случай. Те в  никакъв случай не са гаранция за успеха на лечението, което варира 
в зависимост от морфологията, физиологията и хранителното поведение на всеки пациент.
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